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MANUAL DE USUARIO 

Ml 411 

Cloro Libre & Total & PH 

SPECIF/CATIONS: 

Claro Libre y Total 

Range 

Resolucion 

Precision 

Metodo 

pH 

RAN GO 

Resdution 

Precision 

Method 

Other 

Light Source 

Light Detector 

Environment 

0.00 to 5.00 mg/L Cl 

0.01 mg/L (0.00-3.50 mg/L); 
0.10 mg/L (abov e 3.50 mg/L) 

±0.04 mg/L @ 1.50 mg/L 

Adaptation of the USEPA 
method 330.5 and Standard 
Method 4500-CI G. 

6.5 to 8.0 pH 

0.1 pH 

±0.1 pH@ 7.2 pH 

Adaptation of the phenol red 
method. 

Tungsten lamp 

Silicon Photocell and 525 nm 
narrow band interference filter 

0 to 50°C (32 to 122°F); 
100% RH max. 

ISTM�11 0305 

Battery Type 1 X 9 volt 

Auto-Shut off After 10' of non-use 

Dimensions 192 x 104 x 52 mm 
(7.5 X 4.1 X 2'') 

Waght 380 g 

Cambia de parametros 
Para cambiar de parametros entre Claro Libre y 
Clora Total y PH pres,ona durante 3 segundos la 
tecla ZERO. El parametro selernonado aparece 
coma "Cl" (Claro) o "PH" en la pantalla. 
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PROCEDIMIENTO 

1 • Enciende presionando la tecla 
ON/OFF. El ultimo parametro 
seleccionado aparecera en la 
pantalla LCD 

PH 

10ml 2· Elige el parametro con el cual 
quiere medir. 

3· Rellena la cubeta con 10ml de 
liquido sin reactive, hasta el limite 
y valve a fijar el tapon. e 

4• lnserta la cubeta en su orificio y 
asegurese que la muesca esta 
alineada, en posicion correcta 

5• Presiona la tecla ZERO y la 
indicaci6n "SIP" se pondra a 
parpadear en la pantalla. 

6• Despues de unos segundos, la pantalla 
indicara "0.0". El medidor esta calibrado a 
zero y listo para medir. 
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Para mediciones de CLORO LIBRE 

7· Vierter 3 gotas de DPD1 mas 3 gotas de 
DPD2 dentro de una cubeta vacilla. 

8• lnmediatamente despues, aiiade 10ml de 
liquido sin reactive (liquido a medir). 
Reponer el tapon y sacudir un poco. 

9· lnmediatamente, lnsertar la cubeta en su 
orificio y asegurese que la muesca esta bien 
posicionada. 

1 O• 
Presiona la tecla READ y la indicaci6n 
"SIP" se pondra a parpadear en la pantalla 
mientras se esta preparando la medici6n 
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11 • La medicion aparece en mg/L de Claro Libre 

Para mediciones de CLORO TOTAL 

12• Abre la cubeta CON las reactivos y 
aiiade 3 galas de DPD3. Ponga el 
tapon y remueve suavemente 
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